
UTILISATION PAR LE MOYEN DE POCHE ET/OU 
D'EPONGE HYDRATEE 
• Choisir la poche ou le feuille en eponge ou Spontex 

appropriee a utiliser avec !'electrode (en cas d'utilisation 
avec la bande PG901/2 coupez-la a la longueur appropriee 
pour la poche porte electrodes que Vous utilisez). 

• Mouiller la bande avec de l'eau ou un medicament selon le 
type d'application. 
Brancher !'electrode au cable du stimulateur electrique. 

• lnserer !'electrode dans la poche ou sur le feuille en eponge 
ou Spontex et fixer tout avec una bande appropriee suivant 
les instructions du producteur de la bande. 

• Apres la seance, eteindre le stimulateur, debrancher 
l'electrode du cable et enlever la bande, l'eponge ainsi que 
!'electrode. 

UTILISATION BANDES SERIES PG901 PG902 
• Avant d'attacher la bande en silicone conducteur sur la peau, 

appliquer un bandage humide. 
• Appliquer la bande en l'attachant, a l'aide d'une pince 

crocodile, aux deux parties qui son! en surplus. 
• Afin d'eviter de faire eclater qes veines, eviler de serrer 

excessivement la bande. 
UTILISATION MODELES PG901/2 PG906/2 
• Couper la bande selon la dimension desiree. 
• Utiliser le produit en suivant l'une des deux techniques 

decrites plus haul (gel ou poche humide ). 
UTILISATION MODELES PG925C 
• Avant !'application, mettre sous !'electrode le petit disque 

biadhesif modele F9026C en suivant les instructions qui s'y 
rapportent. 

• Mettre du gel en abondance sous l'electrode a couverture 
totale de la partie metallique sous la pince. 

• Brancher !'electrode au cable du stimulateur electrique. 
• Apres la seance, eteindre le stimulateur electrique, 

debrancher le cable de l'electrode et enlever le disque 
biadhesif jetable se trouvant sous l'electrode. 

ATTENTION 
• Le produit n'est pas sterile. 
• Les equipements ainsi que les cables de branchement 

utilises avec ce produit doivent respecter les normes en 
vigueur. 

N.B. Utiliser exclusivement des stimulateurs electriques a 

basse tension electrique. 
• Les appareils doivent etre brariches et etre mis en fonction 

par du personnel qualifie. 
• Ne pas appliquer les electrodes ou les bandes sur des peaux 

egratignees, irritees ou qui presentent des blessures. 
• Les modeles PG926XX craignent l'humidite. 
• Pour ne pas endommager les produits, ne soumettez pas les 

electrodes ou les bandes en /silicone a des tensions 
mechaniques fortes. 

• Un frottement excessif peut ca�al relacbement, 
de traces foncees de couleur du materiel. 

ENTRETIEN 
L'entretien des produits se fail a l'aide de solutions detergentes 
(tensioactif non-ionique) et desinfectantes desinfectants (a 
base d'ammonium quaternaire a 0,1 - 0,2%). Suivre les modes 
d'emploi relatifs a !'utilisation de ces produits. Laver a l'eau 
froide (maximum 30° C). Apres le nettoyage, bien rincer a l'eau 
courante. 
DUREE DE VIE DU PRODUIT 
La duree de vie du produit est liee au nombre de ses 
utilisations, a son entretien et a sa conservation. Le produit doit 
etre elimine aussit6t que l'on constate la moindre deterioration. 
On conseille neanmoins de changer les electrodes ainsi que 
les bandes taus les six mois. Pour les produits munis d'un 
systeme de branchement di! a crocodile, une attention toute 
particuliere doit etre accordee au point de branchement ; si l'on 
observe des incisions ou encore des coupures, on 
recommande la substitution immediate du produit. 
CONSERVATION DU PRODUIT 
La confection doit etre conservee a une temperature entre 0°C 
et 500C avec un degre d'humidite relative entre 20% et 80%. 
CONDITIONS ET GARANTIES 
FIAB SpA garantit la conformite de ce produit aux dispositions 
de la Directive 93/42/CEE et aux procedures prevues par le 
Systeme de Certification de la Qualite ISO 13485. Le fabricant 
n'etant pas responsable de quelque usage impropre ou abus,f 
des produits, ii n'est pas tenu au remboursement des fra,s 
medicaux ni a aucun dedommagement direct ou indirect en cas 
de degat ou mauvais fonctionnement des appareils. Priere 
d'informer immediatement le Service de Garantie de la Qualite 
de FIAB si l'on remarque quelque defaut ou degat que ce soil 
dans les appareils. 
ECOULEMENT DES DECHETS 
Les dechets provenant des structures sanitaires doivent etre 
ecoules selon les reglementations en vigueur. Aucune 
precaution particuliere n'etant prevue par la Loi pour 
l'ecoulement des dechets sanitaires domestiques, on conseille 
de les desinfecter avant de s'en debarrasser avec des produits 
appropries (chloro-oxydants, hypochlorite de sodium etc.). 

PYCCKll1111 

onHCAHHfl M YKA3AHHfl 
3neKTpOAbl H3 npOBOARIJ.lero dtnHKOHa 6bInH pa3pa6oTaHbl 
AJlR npoBeAeHHR 3neKTpocrnMymu-1H0HHblX npm-1eAYP B 
K0CMeTOnornH H q>H3HOTepanHH. 
A - MO.QEilH PG916/x, PG970/x, PG980/x, PG912/x, 
PG917/x, PG925/x, PG950/x, PG971/2, PG972/2 
3neKTp0Abl H3 npOBOARIJ.lero CHnHK0Ha, B03M0>KHbl pa3HblX 
q>opM H pa3Mepoe. 3m M0AenH BblnYCKalOTCR C 2MM HnH 4MM 
pa3beMaMH HnH WTeKepaMH. Bee M0AenH TaK>Ke M0ryT 6b1Tb 
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npOH3BeAeHbl C 15CM Ka6eneM C 4MM pa3beM0M. 3m 
3neKTpOAbl, B OCHOBHOM, HCn0nb3YIOTCR B q>H3HOTepanHH. 
B - MO.QEilH PG916, PG970, PG980, PG912, PG917, 
PG916S, PG970S, PG980S, PG912S and PG917S PG912SF 
PG916SF PG917SF PG970SF PG980SF 
Yena>KHRIOIJ.IHe noAAep>KHBa101.1.1He KapMaWKH, B03M0>KHbl 
pa3nH4HblX pa3Mepoe, H npeAHa3Ha4eHbl AJlR Hcnonb30BaHHR 
C BblWeyKa3aHHblMH CHnHKOH0BblMH 3neKTpOAaMH. 
C - MO.QEilH PG901 PG902 
npoBOARIJ.IHe CHJlHKOH0Bble neHTbl, B03M0>KHbl B pynoHaX 
wHpHHOM 25MM HJlH 50MM, H npeAHa3Ha4eHbl AJlR npo1-1eAYP 
3neKTpOCKYnbrrrypbl B K0CMeTOJlOrHH. 111cnonb3YIOTCR C 
Ka6eJlRMH, HMelOIJ.IHMH pa3beM rnna «KpOKOAHil». 
D - MO.QEilH PG901/2 PG906/2 
npoB0ARIJ.IHe CHJlHK0H0Bble JleHTbl c 2MM 1-1eHTpaJ1bHblM 
pa3beM0M, B03M0>KHbl B pynoHax WHPHH0M 50MM HJlH 100MM. 
OTpe3aB OT neHTbl KYC04eK >KenaTeJlbH0M AJlHHbl, BCTaBbTe 
WTeKep Ka6enR, HAY1.1.1ero OT annapaTa, B 1-1eHTpanbHblM 
pa3beM. Oco6eHHO nOAX0AHT AJlR HCnOJlb30BaHl1R B TENS 
npo1-1eAypax, 3TO no3eonReT nonb30BaTen10 
11HAHBHAyan11311poeaTb Tpe6yeMblM pa3Mep 3JleKTp0A0B. 
111cnonb3YIOTCR C Ka6eJlRMl1, 11Mel01J.111Ml1 2MM WTeKep. 
E - MO.QEilH PG925C 
MHoropa30Bble 3JleKTpOAbl C K0HHeKTopoM Tl1na «KH0nKa», 
npeAHa3Ha4eHbl AJlR 11cnOJ1b30BaHl1R C Ka6eJlRMl1, 11Mel01J.111MH 
KHOn04HblM pa3beM. 
F - MO.QEilH PG926XX 
rHApOKOMnpecc110HHble HnH H3 MaTepHana Spontex cn0H>KHKH 
(ry6KH), B03MO>KHbl pa3JlH4HblX pa3Mepoe H npeAHa3Ha4eHbl 
AJlR HCnOJlb30BaHHR C BblWeyKa3aHHblMH npOB0ARIJ.IHMH 
CHJlHKOH0BblMH 3JleKTpOAaMH HJ111 npH npo1-1eAypax 
eaKYYMHoro Macca>Ka. 
G - MO.QEilH PG960/xx PG960/xxF4 
Kpymble 3JleKTpOAbl H3 npOBOARIJ.lero CHJlHK0Ha C 
1130IlHpoeaHHOM 33AHeM CTOp0HOM, B03M0>KHbl pa3HblX 
pa3Mepoe. 3TH MOAeJlH BblnycKalOTCR c 2MM HJlH 4MM 
pa3beMaMH. 
HHCTPYKLIMM no nPHMEHEHHIO 
OnpeAellHB o6nacTb HaJl0>KeHHR, ClleAyITTe 3a yKa3aHHRMH, 
np11eeAeHHblMH HH>Ke, AJlR Bb16paHHoro cnoco6a. Aea 
pa3JlH4HblX cnoco6a npHMeHeHHR M0ryT 6b1Tb HCn0Jlb30BaHbl 
AJ1R MOAene'1 A H D. 
Hcnonb3OBAHHE C rEJlEM 
• HaHeCHTe 3JleKTponpOB0AHblM renb Ha nnOCKYIO 

noeepxH0CTb 3JleKTp0Aa, K0T0pblM 6yAeT ycTaH0BJleH Ha 
KO>KY-

• 3aq>HKCHpy'1Te 3JleKTpOA, HCnOJlb3YR cne1-1HaJ1bHble peMHH, 
CJleAyR HHCTPYKL-IHRM npOH3BOAITTeJlR 
noACOeAHHITTe 3neKTp0A K Ka6en10 3JleKTpOCTHMYJlRTOpa. 

• noCJle npo1-1eAYPbl BblKJ1I0411Te 3JleKTpOCTHMYI1RTOp, 
0TCOeA11HHTe np0B0A OT 3JleKTp0Aa, a 3aTeM CHHMHTe 
3JleKTPOA H peMeHb. 

l,l.CllQJlb30BAl:ME C YBOAlKHS!KllllldMld 
no.Q.QEP>KHBAIOU.U,1Ml-1 KAPMAWKAMH 111m1 cnOH>KAMH 
• Bb16HpHTe n0AX0ARIJ.IHM KapMaweK HnH 

rHAp0K0MnpeccHoHHblH HnH H3 MaTep11ana Spontex 
cn0H>Kl1K, K0TOpblH 6yAeT HCn0Jlb30BaTbCR C 3JleKTp0A0M 
(npH HCnOJlb30BaHHH M0AeJlH PG901/2, 0Tpe>KbTe KYC04eK 
Tpe6yeM0H AJlHHbl, nOAXOARIJ.IHH AJlR pa3Me1J.1eHHR B 
Bb16paHH0M KapMawKe). 

• YBJla>KHITTe 6aHAa>K B0A0M HJlH Jle4e6HblM cpeACTBOM, B 
CO0TBeTCTBHH C rnnoM npHMeHeHHR. 

• noAC0eA11HITTe 3JleKTpOA K Ka6en10 3JleKTp0CTHMYJlRT0pa. 
• BcTaBbTe 3JleKTpOA BHYTPb KapMawKa 11JlH noMeCTITTe Ha 

rHAPOKOMnpeCCHOHHblM HnH H3 MaTepHana Spontex 
cn0H>Kl1K, H 3aq>HKCHpy'1Te Bee BMeCTe n0AX0ARIJ.IHM 
3JlaCTl14HblM peMHeM, CJleAYR 11HCTPYKL-111RM npOH3B0AITTeJlR 
peMHeM. 

• nOCJle npo1-1eAYPb1 BblKJ1I04HTe 3JleKTp0CTHMYJlRT0p, 
OTCOeA11HHTe npoB0A OT 3JleKTPOAa, a 3aTeM CHHMITTe 
3JleKTpOA, cnOH>KHK 11 peMeHb. 

Hcnonb3OBAHHE nEHT CEPl-1111 PG901 1-1 PG902 
• HanO>KITTe BJla>KHblH 6aHAa>K Ha KO>KY nOA np0B0ARIJ.IYIO 

CHJlHK0HOBYIO JleHTY. 
• HaJlO>KITTe ceepxy neHry, C0eAHHHB o6a KOHL-13 Apyr c 

APYroM, H 3aKpenHTe B 3TOM MeCTe pa3beM0M rnna 
«Kp0K0AHn». 

• He 3aTRrnBaITTe 4pe3MepHO CHJlbH0 peMeHb AJlR H36e>KaHHR 
BeH03HOro CTa3a. 

HCnOnb3OBAHHE MO.QEflEH PG901/2 PG906/2 
• OTpe>KbTe OT JleHTbl KYC04eK >KenaTeJlbHOM AJlHHbl. 
• npHMeHRMTe npOAYKL-IHIO, HCnOJlb3YR OAHH 113 ABYX 

cnoco6oe, onHcaHHblX BbIwe (c reneM HJ111 c 
yena>KHRIOIJ.IHMl1 noAAep>KHBalOIJ.IHMH KapMawKaMH). 

Hcnonb30BAHHE MO.QEill,1 PG925C 
• nepeA npHMeHeHHeM, HaJlO>KHTe KJ1eR1.1.1eecR KOJlbl-10, 

MOAellb F9026C, nDA 3neKTPOA, cneAyR 11HCTPY<l-lHRM no 
np11MeHeHHIO. 

• O6HJlbHO HaHeCHTe reJlb Ha BCIO MeT3JlJlH4eCKYIO 
noeepxH0CTb AaT4HKa 3JleKTp0Aa, pacnono>KeHHoro noA 
KOHTaKTOM nma «KHOnKa». 

• noACOeAHHITTe 3JleKTp0A K Ka6en10 3JleKTpocrnMyJlRT0pa. 
• noCJle npo1-1eAYPbl BblKJ1I04HTe 3JleKTpocrnMyJlRT0p, 

OTCOeAHHHTe npOB0A OT 3JleKTp0Aa, a 3aTeM CHHMHTe 
caMOKJ1eR1.1.1eecR KOJlbl-10, pacnono>KeHHOe nDA 3JleKTp0AOM. 

BHHMAHHE 
• np0AYKL-IHR nocTaBJlReTCR HeCTepHilbHOM. 
• O6opyAOBaHHe COeAHHITTeJlbHble Ka6enH, KOTOpble 

11cnonb3YIOTCR C npeACTaeneHHblM H3AeJ1HeM, A0Jl>KHbl 
C00TBeTCTB0BaTb cy1.1.1eCTBYIOIJ.IHM Tpe6oBaHHRM. 

N.B. ll1cnoJ1b3yITTe TOJlbK0 o6opyAOBaHHe, pa3pa6oTaHH0e 
AJlR 3JleKTp0CTHMYI1Rl.lHl1 MallbIMl1 TOKaMH. 

• 1113AeJ1HR A0Jl>KHbl n0AC0eAHHRTbCR H npHMeHRTbCR TOJlbKO 
KBaJlHqlHL-IHPOBaHHblM nepC0HaJl0M 

• He HaKJ13AblBaITTe 3JleKTpOAbl HJlH JleHTbl Ha K0>KY C 
CC3Al1HaMH, 3pHTeMaMH HJlH noepe>KAeHHRMH (paHaM11). 

• 11136eraTb non3AaHHR enarn Ha M0AenH PG926XX. 
• Bo 1136e>KaHHe noepe>KAeHHR np0AYKL-IHH, He A0nycKaTb 

CHJlbH0ro MexaHH4eCKoro HanpR>KeHHR CHJlHK0H0BblX 
3JleKTp0AOB. 

• 4pe3MepHoe npornpaHHe noeepxH0CTH, MO>KeT npHeecrn K 
H3MeHeH1110 1-1eeTa MaTepHana. 

O4MCTKA 
/:lnR 04HCTKH H3AeJ1HM, A0Jl>KHbl HCn0Jlb30BaTbCR MOIOIJ.IHe 
cpeACTBa (HeHOHoreHHble M0IOIJ.IHe cpeACTBa) 11 
Ae3HHqlHL-111PYIOIJ.IHe paCTB0pbl (COAep>KalJ.IHe 4eTBepTl14Hble 
con11 aMMOHl1R 0.1 - 0.2%). npH npHMeHeHHH AaHHblX 
npoAyKToe CJ1eAYMTe cooTeeTcTBy101J.1HM HHCTPYKL-IHRM. MblTb 
T0JlbKO B X0JlOAHOM B0Ae (MaKCHMYM 30°). nocne 04HCTKH 
H3AenHR H3AO npOMblTb ero npoT04H0M BOA0M. 
CPOK CflY>K6bl 
CpoK CJlY>Kfibl npRM0M pe3yJlbTaT K0J1114eCTBa 
11cnoJ1b30BaHHM 11 ycnoe11M yxoAa 11 xpaHeHHR H3AenHR KaK 
T0nbKO noRBJlRIOTCR npH3HaKH H3H0Ca, H3AeJ111e AOJl>KHO 6b1Tb 
YTHJ1113HpOBaHO. TeM He MeHee, peK0MeHAyeTCR, npOH3BOAITTb 
3aMetty 3JleKTp0A0B H JleHT, Ka>KAble 6 MeCRL.leB. /:IIlR H3AeJ1HH, 
HCn0Jlb3YIOIJ.IHX n0AC0eAHHeH11e rnna «Kp0KOA11n», oco6oe 
BHl1MaH11e cneAyeT 06paT11Tb Ha MeCTa n0ACOeAHHeHl1M, H, B 
cny4ae B03HHKH0BeHl1R pa3pbIB0B 11Jll1 nope30B, 
peK0MeHAyeTCR HeMeAJ1eHHO 3aMeHHTb H3AenHe. 
XPAHEHHE 
ll13AeJ1HR B ynaK0BKe A0Jl>KH0 xpaHHTbCR np11 TeMneparype OT 
0°C AO 50°C H 0TH0CHTeJlbH0M BJla>KH0CTl1 OT 20% AO 80%. 
rAPAHTHH 
Koi,maHHR FIAB rapaHT11pyeT, 4T0 AaHHoe H3AenHe 
cooTBeTCTeyeT Tpe6oeaHHRM /:IHpeKTHB E3C 93/42/EEC H 
np0H3BeAeHO B COOTBeTCTBHH C npo1-1eAypaM11 o6ecne4eHHR 
Ka4eCTBa CHcTeMbl O6ecne4eHHR Ka4ecTBa K0MnaHHH FIAB, 
ceprnq>Hl.lHp0BaHHOM B C00TBeTCTBHH C Tpe6oeaHHRMH ISO 
13485. npoH3B0AITTeJlb He HeceT 0TBeTcTBeHH0CTl1 H He 
npHHHMaeT Ha ce6R o6R3aTeJlbCTB no B03Me1.1.1eHHIO KaKHX
JlH60 MeAHL-IHHCKHX paCX0A0B, npRMblX y6blTKOB, Bbl3BaHHblX 
HenpaBHnbHblM npHMeHeHHeM AaHHblX H3AeJ111M B CJ1Y4ae, 
ecnH TaK11e H3AemfR 11CnOJlb30BaJlHCb cnoco6oM, OTJlH4HblM OT 
TOro, KaK0H yKa3aH B AaHHblX HHCTpYKL-IHRX. Mbl peKOMeHAyeM 
HeMeAneHH0 H3ee1.1.1aTb OTAeK O6ecne4eHHR Ka4ecTBa 
K0MnaHHH FIAB o n106b1x Henon3AKax HnH noepe>KAeHHRX 
AaHHblX H3Aen11'1. 
YTl-1flH3AL.1Hfl 
Yrnn11JaL-1HR B ne4e6HblX y4epe>KAeHHRX A0Jl>KHa 6b1Tb 
BblnOJlHeHa B C0OTBeTCTBHH C AeMCTBYIOIJ.IHMH H0pMaMH H 
npaeH.naMH. B TO epeMR KaK YTHnH3al.lHR B AOMaWHHX 
ycnoBHRX He Tpe6yeT co6J110AeHHR cne1-1Hq>H4eCKHX Mep 
npeAOCT0PO>KeHH0CTH, peKOMeHAyeTCR, 4T06bl npOAYKL-IHR 
5b!Jla 04HIJ.IBHa Ae3HHqll!l.ll!PYIOIJ.ll!M- ..pa.CTB0pOM (QJ(HCblO 
xnopa, rnnoxnopITToM HaTp11R, 11 T-A-) nepeA yr11n11Ja1-111e'1. 

HRVATSKI 

OPIS I NAMJENA 
Elektrode od provodljivog silikona su namijenjene za 
elektrostimulaciju u fizikalnoj terapiji i tretmanima ljepote. 
A - MODELI PG916/x, PG970/x, PG980/x, PG912/x, PG917/x, 
PG925/x, PG950/x, PG971/2, PG972/2 
Elektrode od provodljivog silikona postoje u razlicitim oblicima i 
velicinama. Dostupni su 2 i 4 mm konektori i uticnice. Svi 
modeli se takoder proizvode s 15 cm kabelom i 4 mm 
uticnicom. Prvenstvena im je namjena u fizikalnoj terapiji. 
B - MODELI PG916, PG970, PG980, PG912, PG917, PG916S, 
PG970S, PG980S, PG912S i PG917S PG912SF PG916SF 
PG917SF PG970SF PG980SF 
Spuzvaste navlake za silikonske elektrode, dostupne u 
razlicitim velicinama, sluze kao navlake za grafitne elektrode. 
C - MODELI PG901 PG902 
Provodljive silikonske elektrode u roli, 25 iii 50 mm sirine, za 
oblikovanje tijela u tretmanima ljepote. Koriste se sa kablom s 
krokodil-stipaljkom. 
D - MODELI PG901/2 PG906/2 
Provodljive silikonske elektrode u roli, 50 iii 100 mm sirine, s 
2mm sredisnjim kanalom. Rezu se prema zelji, i kabel se spaja 
u sredisnji kanal. Moguca upotreba u TENS svrhe, s 
prilagodbom na zeljenu dimenziju. Kompatibilni s 2 mm 
konektrorom. 
E - MODEL PG925C 
Visekratne elektrode s clip-konektorom koje se mogu 
upotrebljavati s prikladnim kabelom. 
F - MODELI PG926XX 
Spuvaste navlake za elektrode razlicitih dimenzija, za gumene 
elektrode iii vakuum elektrode. 
G - MODELI PG960/xx PG960/xxF4 
Okrugle elektrode od provodljivog silikona razlicitih dimenzija s 
konektorom 2 iii 4mm. 
UPUTE ZA UPOTREBU 
Nakon odredivanja regije za tretman, slijedite tehnicke upute. 
Dvije razlicite metode aplikacije su za modele A i  D. 
KORISTENJE S GELOM 
• Aplicirajte gel na stranu elektrode koja dolazi u kontakt s 

kozom. 
• Ucvrstite elektrode s trakama za fiksaciju. 
• Spojite elektrode i kablove. 
• Po upotrebi, iskljucite izvor struje, odspojite kablove iz 

elektrode i uklonite elektrode i fiksacijske !rake. 
KORISTENJE S VLAZNIM SPUVASTIM NAVLAKAMA 
• Odaberite adekvatnu dimenziju spuzvaste navlake prema 

velicini elektrode. 
• Navlazite spuzvice vodom. 
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